
 

 

การศึกษาเปรียบเทียบวิธี Dual-Platform และวิธี Single-Platform ในการ
ตรวจวัดเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด CD 4 
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รายงานความก้าวหน้า 
การศึกษาน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าเปอร์เซนต์ (Percentage) และค่าสัมบูรณ์ (Absolute) 

CD4 ด้วยวิธี Dual–Platform และวิธี Single–Platform โดยศึกษาในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซ่ึงเข้ารับการดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และส่งเลือดเพือ่ตรวจหา CD4 ท่ีสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎ
เกล้า (สพธ. ศพม.) จ านวน 70 ราย และคนปกติที่มีสุขภาพแข็งแรง ซ่ึงเข้ามาบริจาคเกล็ดโลหิตที่ สพธ. ศพม. จ านวน 
70 ราย (กลุ่มควบคุม) 

งานวจิยัน้ีเปน็การเปรยีบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการ (วธิ ีDual–Platform และวธิี Single–Platform) 

และความแตกตา่งระหว่างหอ้งปฏบิตัิการ (ห้องปฏบิตัิการ สวพท. และ ห้องปฏบิัตกิาร สพธ.) โดยใชเ้ลอืดท่ีเหลือ (left-

over specimen) ของผูต้ิดเชือ้เอชไอวีท่ีได้รบัการตรวจหาค่า CD4 แลว้ และของกลุม่คนปกติที่มีสขุภาพแขง็แรงท่ีมา
บรจิาคเกล็ดโลหิต  

วิธีท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน คือวิธี Dual–Platform จะย้อม CD4 receptor ท่ีอยู่บนผิวเม็ดเลือดขาวลิมโฟชัยท์ชนิด 
CD4 ด้วย monoclonal antibody ต่อ CD4 ซ่ึงติดฉลากด้วยสี fluorescence ซ่ึงเปน็ผลิตภณัฑ์ของบริษัท Bec-

ton Dickinson ประเทศสหรัฐอเมริกา จากน้ันน าไปตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ภูมิต้านทานอัตโนมัติ Flow 

cytometer ผลท่ีได้คือค่าร้อยละ CD4 และเพื่อให้ได้ค่า Absolute CD4 จะต้องน าค่าท่ีได้จากการท า Complete 

Blood Count (CBC) โดยใช้ค่าเม็ดเลือดขาว และเปอร์เซนต์ลิมโฟไซท์มาค านวณ ส่วนวิธี Single–Platform 

ท่ีท า การศึกษาจะแตกต่างกับวิธีปัจจุบันตรงท่ีใช้เม็ดบีดท่ีทราบจ านวนเข้ามาช่วยในการย้อมเซลล์ ซ่ึงวิธี Dual

–Plat form จะท าในหอ้งปฏบิตักิารของ สวพท. และ สพธ. ศพม. สว่นวธิ ี Single–Platform จะท าเฉพาะในหอ้ง 
ปฏบิตักิารของ สวพท. 

ผลการด าเนินงาน ขณะนี้ได้ด าเนินการตรวจตัวอย่างเลือดไปแล้ว 129 ราย โดยเป็น กลุ่มควบคุม 70 ราย 
และผู้ติดเชื้อเอชไอว ี59 ราย ซ่ึงจะด าเนินการเก็บตัวอย่างเลือดให้ครบ และวเิคราะห์ผลต่อไป 
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